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WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„dostawę, montaż i uruchomienie angiografu ”

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 30 lipiec 2010 roku

Cena formularza 22,24 PLN

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ł.   Informacje dotyczące udzielenia zaliczek

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp 

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 57/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz. 759  tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

   dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

„dostawa, montaż i uruchomienie angiografu”

  ( CPV: cyfrowe urządzenia do angiografii – 33111721-1).

      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego.
     Oferowany angiograf wraz z wyposażeniem i akcesoriami musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2010 

     oraz posiadać bezwględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone 

     na stonach  21 – 31 SIWZ („Zestawienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych”).

Uwaga !!!

W ramach zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także: 

a)   dostarczenie na własny koszt urządzenia oraz jego montaż w pomieszczeniu wskazanym przez 

      Zamawiającego,

b)   uruchomienie urządzenia i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

      użytkowej,

c) zabezpieczenie dostępu do podglądu badań archiwizowanych na serwerze PACS poprzez zakup 10 licencji bezterminowych serwera dystrybucji obrazów funkcjonującego w szpitalu. Wykonawca zobowiązany jest także do pełnego zintegrowania angiografu z systemem szpitalnym PACS i RIS w zakresie pobierania listy pacjentów oraz wysyłania badań w standardzie DICOM na serwer PACS,
d)   przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

      przedmiotu zamówienia,

e)   powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym 

      wyprzedzeniem,

f)   przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia: 

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· instrukcji serwisowej i pomiarowej,  

· określonych zaleceń związanych z obowiązkiem metrologicznym wraz z wymaganymi atestami i przeglądami,

· karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

g) wykonanie wymaganych testów akceptacyjnych,

h)  przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzenia przeglądów okresowych i 

     wykonywanie wymaganych przepisami testów specjalistycznych.

    Oferent do oferty załączy oświadczenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczno-użytkowe zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie medyczne musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego, iż oferowane urządzenie zostało dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz odpowiednich dokumentów ( deklaracji zgodności, certyfikatów ). 

    Wykonawca zobowiązany jest także, pod rygorem odrzucenia oferty, do załączenia do oferty materiałów producenta typu „Product Data” umożliwiających weryfikację podanych parametrów angiografu. 

      Oferowany angiograf musi bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały  określone w Formularzu Ofertowym (2) – strony 21 - 31 SIWZ. 

W przypadku, gdy oferowane urządzenie nie będą spełniało wymaganych warunków będzie to

 podstawą do odrzucenia oferty.

3.   Termin realizacji zamówienia:

       Termin wykonania zamówienia: do  60 dni od dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

     I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 (jedną) dostawę angiografu cyfrowego, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez załączenie do oferty opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 300 000,00 PLN, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

     II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy  

· dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      Jeżeli , w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o 

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

       wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa 

       Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

       zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. 

       Nr 226, poz. 1817).

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

                c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

       ▪
w pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

       administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

       pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy 

       dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

8) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy dostarczyć 

      wykaz wykonanych dostaw angiografu cyfrowego (minimum jedna dostawa) w okresie ostatnich trzech lat 

      przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

      okresie, z podaniem ich wartości (wyrażonych jako kwota brutto w złotych polskich), przedmiotu, dat 

      wykonania i odbiorców. Do wykazu wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te 

      zostały wykonane należycie,

      9)   w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

      zapewniającej wykonanie zamówienia należy dostarczyć opłaconą polisę o sumie gwarancyjnej nie niższej 

      niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), a w przypadku jej braku inny dokument 

      potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

      działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

     Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowany przez niego urządzenie jest  dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – druk w załączeniu,

4. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego andiografu do obrotu i stosowania na terytorium 

      Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach 

      medycznych i innymi obowiązującymi przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty),

5. materiały informacyjne producenta typu „Product Data” umożliwiające weryfikację podanych 

parametrów,

6. zaakceptowany „Projekt umowy” [strony 17-20 SIWZ],

7. propozycja oferty serwisu pogwarancyjnego (zgodnie z § 8 ust 4 projektu umowy będzie stanowiła Załącznik nr 2 do umowy w sprawie zamówienia publicznego),

8. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

III. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-7 Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. 

3) W przypadku dokumentów określonych w pkt. C.I.8-9 SIWZ warunek musi spełniać przynajmniej jeden ze wspólnie występujących Wykonawców.

4) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Kryterium – Cena brutto).

2. Parametry techniczno-użytkowe - oceniane na podstawie wypełnionego przez Wykonawców Formularza Ofertowego (Kryterium – Parametry techniczno-użytkowe /opcjonalne/). Niniejsze tabele umieszczone są na stronach 21 - 31 SIWZ.
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM   Cena brutto 
- 80 %, waga 0,80

KRYTERIUM    Parametry techniczno – użytkowe
- 20 %, waga 0,20

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – angiograf” 

      oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane 

      osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – ANGIOGRAF”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 14 wrzesień 2010r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 14 wrzesień 2010r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: St. specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski - tel. 062 765-14-66, fax 062 767-72-45,

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 0-62 765-13- 97, St. specjalista. ds. zamówień publicznych – mgr Hanna Dudek  tel. 062 765-14-51, fax 062 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 80 000,00 PLN( słownie: 

 osiemdziesiąt tysięcy złotych).

      Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ – 

      dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

      Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
      Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

      dostawę angiografu”.

     Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

     Zamawiającego.

    W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

     załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

     Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

     gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

     W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

     ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

     wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

     lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

     najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

    niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

    należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

    terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

    umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

    rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

    Wykonawcę. 

7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Ł.   Informacje dotyczące udzielenia zaliczek
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania umowy zgodnie z art. 151a ustawy.

Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 40% ceny brutto przedmiotu umowy zaoferowanej przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

       Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie zaliczki w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.
W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia.

     Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez niego za należycie wykonane.

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane 

       im, w pkt F wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
      cena brutto najtańszej oferty

      -------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

▪    kryterium Parametry techniczno – użytkowe – ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na 

     podstawie wypełnionych przez Wykonawców tabeli „Parametry techniczno–użytkowe (opcjonalne)” 

     znajdującej się na str. 21 – 31 SIWZ. Wpisanie do kolumny „Parametry oferowane” posiadanych przez  

     oferowane urządzenie wymienionych tam cech, parametrów  wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości 

     punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w kolumnie „Punktacja w kryterium 

     parametry techniczno-użytkowe” tabeli. 

      Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona jest 

      do następującego wzoru:

      suma punktów przyznana badanej ofercie

      --------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100 ,

      najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

     Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

     dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

     dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

     W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

     udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.   Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

 uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

 ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

 2.    Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

 Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu   

 czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

 podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
5. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.  Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

       2.  Możliwość zmiany  umowy, jakie przewiduje Zamawiający  zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści 

      oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 

      wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

      chwili zawarcia umowy:

a) dopuszcza się możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto urządzenia (zarówno in „+”, jak i in „-’’) jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. ,

b) może nastąpić przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie o czas związany z zakończeniem przez Zamawiającego robót budowlanych w pomieszczeniu, do którego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować przedmiot umowy, przy czym Zamawiający zobowiązany będzie poinformować o tej okoliczności Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem. Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych do 10.12.2010r.

          2)  Określenie warunków dokonania w/wym. zmian do umowy:

         a)   zmiana ceny tylko w przypadku zmiany przepisów prawa,

         b)  strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia 

              propozycję aneksu do umowy.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularze Ofertowe

3. Wzory oświadczeń

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

2. mgr Włodzimierza Szewczyka - Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 57/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego angiografu cyfrowego ( typ: ................) w rodzaju i cenie jednostkowej określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ............, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, oznaczony jest znakiem CE.

4. Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenie medyczne wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się :

a) dostarczyć na własny koszt urządzenie oraz zamontować je w pomieszczeniu wskazanym 

            przez Zamawiającego, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia

            .............................(max 60 dni od zawarcia umowy),

b) uruchomić urządzenie i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

            użytkowej,

c) zabezpieczyć dostęp do podglądu badań archiwizowanych na serwerze PACS poprzez zakup 10 licencji bezterminowych serwera dystrybucji obrazów funkcjonującego w szpitalu,

d) do pełnego zintegrowania angiografu z systemem szpitalnym PACS i RIS w zakresie pobierania listy 

            pacjentów oraz wysyłania badań w standardzie DICOM na serwer PACS,

e) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

            przedmiotu zamówienia,

f) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym 

            wyprzedzeniem,

      g)  przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia następujących dokumentów: 

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· instrukcji serwisowej i pomiarowej,  

· określonych zaleceń związanych z obowiązkiem metrologicznym wraz z wymaganymi atestami i przeglądami,

· karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

       h)   wykonać wymagane testy akceptacyjne,

       i)   przeprowadzać w okresie gwarancji wymaganych przez producenta urządzenia przeglądów 

      okresowych i wykonywać wymagane przepisami testy specjalistyczne,

j)    wykonać zobowiązania, o których mowa w pkt a-i niniejszego paragrafu umowy niezwłocznie po 

             zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia ..............(max 60 dni od zawarcia umowy).

2. Wykonawca zapewnia iż oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych  dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

§ 3

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób, o których mowa w ( 2 ust 1 pkt e niniejszej umowy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto ................. PLN (słownie: ...................................).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. ) związane z dostawą urządzeń loco pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego oraz wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie .........dni od zawarcia umowy (nie później niż do dnia 31.10.2010r.) nieoprocentowaną zaliczkę w wysokości ................... PLN, tj. 40% ceny ofertowej brutto. 

4. Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie zaliczki w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
5. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §10 ust. 2a.

§ 5

OBOWIĄZKI ODBIORCY
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 4 niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 9.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3. Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 7

Termin ( okres trwania ) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ............ (max 60 dni od dnia zawarcia umowy).

§ 8

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu niniejszej umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Gwarancję ustala się na okres ...................... (nie krótszy niż 24 miesięcy) od daty dokonania odbioru, o którym mowa w ( 3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zwolniony z ciążących na nim zobowiązań gwarancyjnych w przypadku:

a) niewłaściwej i nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi,

b) dokonywania przez Zamawiającego napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji poza Serwisem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

c) wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy bez wiedzy i zgody Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na warunkach zgodnych z ofertą, stanowiącą w tym zakresie Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ...........................................................................................................(adres, kontakt).
6. O zamiarze zmiany danych dotyczących serwisu Wykonawcy, Wykonawca powiadamia Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem drogą faksową lub telefoniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem tego faktu na piśmie.

7. Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym urządzeniu wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej wymienionych.

8. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

9. W przypadku braku reakcji serwisu w czasie określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej autoryzowanej przez producenta urządzenia specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W powyższym wypadku, jeżeli naprawa będzie wykonana należycie, zgodnie z wymaganiami producenta Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych.

10. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie nie później niż w ciągu 7  dni od czasu przybycia jego serwisu, nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego elementu/podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożność dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 10.

12. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

13. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy lub wymiany jego części (podzespołu) w związku z okolicznościami określonymi w ust. 9-12 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego urządzenia lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji biegnie dla nich na nowo od daty dostawy wg warunków umowy.

14. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

      leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza przypadkiem 

      określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-   za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 

0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

           -   za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 7 niniejszej umowy w wysokości 

0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 8, 10, 11 (8 umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia

§ 10

ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.  

2. Przewiduje się następujące możliwości dokonania zmian do umowy:

a) zmiana ceny jednostkowej brutto urządzenia zarówno in „+”, jak i in „-’’) jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (zmiana przepisów prawa), przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. 

b) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie o czas związany z zakończeniem przez Zamawiającego robót budowlanych w pomieszczeniu, do którego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować przedmiot umowy, przy czym Zamawiający zobowiązany będzie poinformować o tej okoliczności Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem. Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania: do dnia 10.12.2010r.

3. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz 759 tekst jednolity). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                                                     Akceptuję projekt umowy: ....................................................

                                                                                                            (podpis i pieczątka Wykonawcy)
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (1)

I. Kryterium – Cena brutto


j.m.
Ilość
Wartość netto w PLN
Stawka podatku VAT
Kwota 

podatku

VAT
Wartość brutto w PLN

(kol. 4 x kol. 6)
Producent/Numer katalogowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dostawa, montaż  i uruchomienie angiografu


szt.
1






RAZEM

..........

*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego :

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dane urządzenie nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 8 „Producent /Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

4) Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

5) Zamawiający zgodnie z art. 89, ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczaniu ceny.

6) Ceny, w tym również jednostkowe, należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2)

II. Kryterium – Parametry techniczno-eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH 

Angiograf cyfrowy

Nazwa i typ urządzenia: ................................................................................................................

Wyprodukowano w (podać kraj i producenta): .........................................................................

Rok produkcji: 2010


L.p.
Parametry techniczno - użytkowe
Wymagania graniczne
Parametry oferowane
Punktacja w kryterium parametry techniczno-użytkowe


1.
2.
3.
4.
5.


   I.
STATYW:


1. 
Mocowanie statywu na suficie lub podłodze
Tak




2. 
Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów kardiologicznych (statyw za głową pacjenta) oraz w obrębie jamy brzusznej i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta.
Tak




3. 
Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole 
> 180 cm




4. 
Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta
> 220° 



= 220° – 0 pkt,

> 220° – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


5. 
Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta 
> 95°



= 95° – 0 pkt.,

> 95° – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


6. 
Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta
> 20 °/s



= 20 °/s – 0 pkt.,

> 20 °/s – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


7. 
Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta
> 18 °/s



= 18 °/s – 0 pkt,

> 18 °/s – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


8. 
Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej
> 40 °/s



= 40 °/s – 0 pkt,

> 40 °/s – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


9. 
Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych
Tak

= 40 °/s – 0 pkt.,

> 40 °/s – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


10. 
Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron)
Tak/Nie

podać

Tak – 2 pkt,

Nie – 0 pkt


11. 
Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej
Tak



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

..................................................................

                                                                                                                                    / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób                 upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


12. 
Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D
Tak

podać nazwę zaoferowanej opcji




13. 
Pamięć pozycji statywu
> 50 pozycji




14. 
Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej
Tak




15. 
System zabezpieczenia przed kolizją
Tak




16. 
Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania)
Tak




II.
STÓŁ PACJENTA:


1. 
Mocowanie stołu na podłodze
Tak




2. 
Zakres obrotu wokół osi pionowej [°]
min. 180° łącznie

= 180° – 0 pkt,

> 180° – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


3. 
Przesuw wzdłużny blatu pacjenta [cm]
min. 120 cm

= 120 cm – 0 pkt,

> 120 cm – wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej


4. 
Przesuw poprzeczny blatu pacjenta [cm]
min. +/- 14 cm




5. 
Regulacja wysokości stołu [cm]
silnikowo, min. 28 cm




6. 
Max. ciężar pacjenta [kg]
min. 200 kg




7. 
Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu z dodatkowym obciążeniem min 100 kg
Tak/Nie

Tak – 2 pkt,

Nie – 0 pkt


8. 
Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań
Tak




9. 
Akcesoria


Min.: materac, uchwyty na dłonie pacjenta za głową pacjenta (do badań kardiologicznych), podkładka(przepuszcza-lna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne, podkładki pod ramiona wzdłuż płyty stołu.




III.
GENERATOR W.CZ.:


1. 
Maksymalna moc wyjściowa [kW]


( 100 kW




2. 
Minimalny czas ekspozycji [ms]
< 1 ms

= 1 ms – 0 pkt,

< 1 ms – wartość najmniejsza 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej


3. 
Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min)
> 2000 W



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                   ..................................................................

                                                                                                                                         / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


4. 
Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) 
Tak






5. 
Wyzwalanie ekspozycji (zdjęcia) ze sterowni
Tak




IV.
LAMPA RTG/PRZYSŁONY:


1. 
Lampa min. 2-ogniskowa
Tak

2 ogniska – 0 pkt

3 ogniska i więcej – 5pkt 


2. 
Wymiar największego ogniska [mm]
< 1,0 mm




3. 
Wymiar najmniejszego ogniska [mm] 
< 0,4 mm




4. 
Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu 
Tak/Nie

podać

Tak – 2 pkt,

Nie – 0 pkt


5. 
Pojemność cieplna anody [kHU]
( 3,0 MHU

= 3,0 MHU – 0 pkt,

> 3,0 MHU – wartość największa 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej


6. 
Pojemność cieplna kołpaka [MHU]
( 4,0 MHU, podać wartość

= 4,0 MHU – 0 pkt,

> 4,0 MHU – wartość największa 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej


7. 
Max obciążenie anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min)
( 2000 W




8. 
Przysłona prostokątna
Tak




9. 
Przysłony półprzepuszczalne (klinowe)
Tak




10. 
Automatyczny, silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót przysłon i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta
Tak/Nie

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt


11. 
Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy
≥ 0,3 mm Cu

= 0,3 mm Cu – 0 pkt.,

> 0,3 mm Cu – wartość największa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej


12. 
Ilość stopni filtracji miedziowej/tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy
Min 3

= 3 wartości – 0 pkt.,

> 3 wartości – wartość największa 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej


13. 
Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej
Tak




V.
RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM:


1. 
Płaski detektor cyfrowy prostokątny lub kwadratowy o przekątnej nie mniejszej niż 

40 cm.
Tak




2. 
Wartość typowa DQE [%]
> 73 %




3. 
Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm]
> 2,5 pl/mm

= 2,5 pl/mm – 0 pkt,

> 2,5 pl/mm– wartość największa 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej


4. 
Liczba pól obrazowych detektora
> 4

= 4 – 0 pkt,

> 4– wartość największa 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                           

        ..................................................................

                                                                                                                                                / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


5. 
2 monitory obrazowe „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej (live + obrazy referencyjne)
Tak




6. 
Przekątna monitorów jw.


> 18”




7. 
1 monitor obrazowy angiografu w sterowni typu”flat” (TFT/LCD)
Tak




8. 
Przekątna monitora obrazowego w sterowni
> 18” 




9. 
Maksymalna luminancja monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni
> 500 cd/m2

= 500 cd/m2 – 0 pkt,

> 500 cd/m2 – wartość największa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej


10. 
Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych w sali zabiegowe i w sterownij w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu
Tak/Nie

podać

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt


11. 
Zawieszenie sufitowe dla min. 6 monitorów TFT/LCD w sali zabiegowej: 2 monitory obrazowe angiografu, 2 monitory systemu pomiarów hemodynamicznych/elektrofizjologicznych (przebiegi i dane osobowych pacjenta/wyliczone wskaźniki, 1x monitor stacji postprocessingowej 3D, 1x monitor IVUSa
Tak

podać na ile monitorów






VI.
SYSTEM CYFROWY/POSTPROCESSING/ ARCHIWIZACJA:




1. 
Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym oraz filtracja off-line (w postprocessingu)
Tak




2. 
Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min od  7,5  do 30 pulsów/s
Tak




3. 
Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie od 0,5 do 4 pulsów/s
Podać: Tak/Nie

Jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji

Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt


4. 
Pamięć ostatniego obrazu (LIH)
Tak




5. 
Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania
Tak




6. 
Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania
Tak/Nie

podać

Tak – 1 pkt

Nie – 0 pkt


7. 
Roadmapping 
Tak




8. 
Akwizycja i zapis na HD serii i scen w matrycy min. 1024 x 1024 
min. od 0,5 do 30 obrazów/s




9. 
Matryca prezentacyjna 
1024 x 1024




10. 
Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024
Min 12 bit



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                  

                                                                                                                      ..................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


11. 
Pamięć obrazów na HD
> 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej




12. 
DSA online i offline
Tak




13. 
Automatyczny pixelshift
Tak




14. 
Angiografia rotacyjna w trybie DR
Tak




15. 
Angiografia rotacyjna z DSA
Tak/Nie

podać

Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt


16. 
Automatyczna subtrakcja danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej, tj. rozpoczynająca się bez ingerencji obsługi natychmiast po akwizycji obrazów z kontrastem a kończąca się dynamiczną prezentacją  sceny (po subtrakcji) 
Tak/Nie

podać

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt


17. 
Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA
Tak




18. 
Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej

- przesuw krokowy lub bolus chase;
Podać



Przesuw krokowy – 2 pkt,

bolus chase – 0 pkt


19. 
DSA w trybie on-line dla poszczególnych obrazów uzyskiwanych z angiografii peryferyjnej całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu, tj. czy każdy ukazujący się obraz naczyń wypełnionych kontrastem ukazuje się na monitorze już po automatycznym odjęciu od maski (po subktakcji)
Tak/Nie

podać

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt


20. 
Zoom w postprocessingu
Tak




21. 
Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) 
Tak



Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt


22. 
Oprogramowanie do analizy bifurkacji naczyń wieńcowych – m.in. pomiary kąta
Tak/Nie

Jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt


23. 
Oprogramowanie do analizy klinicznej lewej komory (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów, obliczanie frakcji wyrzutowej, analiza ruchów ścian, automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości)
Tak




24.
Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów wieńcowych – Stentboost, IC Stent lub odpowiednio do nomenklatury producenta - funkcjonujące z poziomu systemu cyfrowego aparatu lub na zaoferowanej osobnej stacji postprocessingowej
Tak



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                        

 ...........................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


25.
Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań
Tak




26.
Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz i analizą lewej komory)
Tak




27.
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
Tak




28.
Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz i analizą lewej komory)
Tak




29.
Archiwizacja serii i scen na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych
Tak






30.
Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD synchronicznie ze sceną
Tak




31.
Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i/lub DVD wraz z prezentacją odtworzonych serii i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni
Tak




32.
Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami:

DICOM Send

DICOM Storage Commitment

DICOM Query/Retrieve
Tak

Tak

Tak




VII.
STACJA DO BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH I ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH [podać nazwę]


1. 
Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu
Tak




2. 
Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego kardioangiografu do systemu komputerowego cathlab’u
Tak




3. 
Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych osobowych min 5000 pacjentów wraz z zarejestrowanymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
Tak




4. 
Tworzenie konfigurowanych przez użytkownika raportów z badania opartych na aplikacji MS Word
Tak




5. 
Wklejanie obrazów RTG z angiografu do raportów MS Word
Tak




6. 
Tworzenie statystyk z przeprowadzonych badań w oparciu ozaoferowaną bazę danych
Tak




7.
Prowadzenie inwentaryzacji zużywanego sprzętu jednorazowego (magazyn) przy użyciu czytnika kodów kreskowych (łącznie z dostawą czytnika kodów kreskowych) 
Tak/Nie

podać

Tak – 1 pkt,

Nie – 0 pkt

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                           

                                  ..........................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )      

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


8.
Interfejs dla ablatora Stoeckert EP Shuttle (łącznie z kablem)
Tak




9.
Interfejs do podłączenie stymulatora (łącznie z kablem)
Tak




10.
Częstotliwość próbkowania min. 2000 Hz
Tak




11.
Przetwornik A/C minimum 12-bitowy
Tak




12.
Min 64 kanałów wewnątrzsercowych
Tak




13.
Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 20”:
- min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości

- monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych
Tak






14.
Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z kablami EKG
Tak




15.
Pomiar i prezentacja częstości akcji serca
Tak




16.
Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji ((łącznie z 1 szt. termistora))
Tak




17.
Pomiar i prezentacja Sp02, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips
Tak




18.
Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z min.  2 szt. mankietami pomiarowymi różnej wielkości
Tak




19.
Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych
Tak






20.
Akcesoria do pomiaru ciśnienia: 2 czujniki ciśnienia wielokrotnego użytku, kopułki jednorazowe (min. 50 szt.)
Tak






21.
Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) – min. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyko​morowe
Tak




22.
Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych – m.in.  rejestracja zdarzeń, analiza w czasie rzeczywistym i w postprocessingu
Tak




23.
Dwa kolorowe monitory kontrolne w sali badań typu „flat” (TFT/LCD) 
Min 21” 




24.
Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań
Tak






25.
Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego/minitorów kontrolnych wraz z monitorami obrazowymi angiografu
Tak




26.
Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej
Tak






27.
Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD 
Tak





ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                        

 ..........................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


28.
UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych
Tak




29.
Dicom Worklist
Tak




30.
Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta
Tak




VIII
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:


1. 
Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta
Tak






2. 
Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego pod płytą pacjenta przed stopą stołu pacjenta
Tak




3. 
Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie
Tak




4. 
Lampa bezcieniowa mocowana na suficie do oświetlania pola cewnikowania
Tak




5. 
Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa
Tak




6. 
Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z balonami fiber optic oraz zwykłymi 
Tak




7. 
IVUS z wirtualną histologią, FFR, mobilne usg.  Prezentacja obrazu na dodatkowym monitorze min. 19” na zawieszeniu sufitowym monitorów angiografu.
Tak




8. 
Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z kardioangiografem
Tak




IX.
STACJA POSTPROCESSINGOWA DO REKONSTRUKCJI 3D Z DANYCH UZSKIWANYCH W ANGIOGRAFII ROTACYJNEJ [podać nazwę]


1. 
Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT, kolorowy) w pomieszczeniu badań zabudowany w zawieszeniu sufitowym monitorów obrazowych angiografu
Tak




2. 
Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT, kolorowy) w sterowni
Tak




3. 
RAM
Min 8 GB




4. 
HD
Min 140 GB




5. 
Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0)
Tak




6. 
Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji serii obrazów angiograficznych w tym z DSA z szybkością od 1,0 do 6,0 obr/s
Tak



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                

             ..................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )  

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


7. 
DICOM 3.0:

Dicom Send

Dicom Receive

Dicom Query/Retrieve

Dicom Print
Tak

Tak

Tak

Tak




8. 
Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych
Tak




9. 
Eksport danych w różnych formatach (obrazy statyczne i dynamiczne)
Tak




10. 
Rekonstrukcje 3D wysokokontrastowe z danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej – 3D RA, InSpace 3D lub odpowiednio do nomenklatury producenta
Tak

podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności




11. 
Czas rekonstrukcji wtórnej obiektu 3D w matrycy 512 z min 150 obrazów 2D z kontrastem uzyskanych w angiografii rotacyjnej [s]
Podać

≥ 25 s – 0 pkt,

< 25 s – wartość najmniejsza 3 pkt,

inne proporcjonalnie mniej


12. 
VRT
Tak




13. 
MIP
Tak




14. 
MPR
Tak




15. 
Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia
Podać:

Tak/Nie

Tak – 1 pkt,

Nie – 0 pkt


16. 
Roadmap 3D
Tak/Nie

Jeżeli TAK –  podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności

Tak – 5 pkt,

Nie – 0 pkt


17. 
Roadmap 3 D z automatyczną korektą położenia obiektu 3 D względem nałożonego obrazu 2 D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID)
Tak/Nie,

Jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności

Tak – 5 pkt,

Nie – 0 pkt


18. 
Transparency view (przezroczyste naczynia)
Tak




19. 
Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
Tak




20. 
Soft-tissue imaging (rekonstrukcje CT) – XperCT, DynaCT lub odpowiednio do nomenklatury producenta
Tak

podać nazwę zaoferowanego rozwiązania




21. 
Soft-tissue imaging w obszarze serca (rekonstrukcje niskokontrastowe) z danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej z trygerowaniem EKG 
Podać: TAK/NIE

Tak – 3 pkt,

Nie – 0 pkt


22. 
Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D
Tak




23. 
Ilościowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmująca:

- automatyczne rozpoznawanie kształtów

- określanie stopnia stenozy

- automatyczną i manualną kalibrację
Tak



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                         

 ..................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


24. 
Specjalistyczne oprogramowanie do automatycznej segmentacji prawego przedsionka serca z danych uzyskiwanych z TK, MR i angiografii rotacyjnej oraz używanie tego obiektu 3D jako maski w roadmapie 3D przy zabiegach elektrofizjologicznych
Tak/Nie

Jeżeli TAK -  podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt


25. 
Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni
Tak




26. 
Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu
Tak




27. 
Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D
Tak




X.
NIEZALEŻNA STACJA DIAGNOSTYCZNO-ARCHIWIZACYJNA DLA KARDIOANGIOGRAFII UMIESZCZONA POZA PRACOWNIĄ:


1. 
DICOM 3.0:

-     Dicom Send

-     Dicom Query/Retrieve

-     Dicom Receive
Tak




2. 
Oprogramowanie do przeglądania scen kardioangiograficznych 
Tak




3. 
Oprogramowanie do przeglądania obrazów DSA 
Tak




4. 
Zoom i lupa
Tak




5. 
Transfer obrazów statycznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na TIFF)
Tak




6. 
Transfer scen dynamicznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na AVI)
Tak




7. 
Odczytywanie przez stację roboczą scen kardioangiograficznych nagranych na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0
Tak




8. 
Archiwizacja scen kardiologicznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych
Tak




9. 
Monitor ”flat” (TFT) min 19”
Tak




XI.
WYMAGANIA DODATKOWE:


1. 
Rok produkcji oferowanego sprzętu – sprzęt fabrycznie nowy
2010




2. 
Szkolenie aplikacyjne u użytkownika min 5 dni roboczych
Tak




3. 
Dokumentacja: instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa
Tak




4. 
Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem
Tak




5. 
Wykonanie testów specjalistycznych rtg min 1 w roku przez cały okres trwania gwarancji
Tak




6. 
Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów 
Tak



ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                          

   ..................................................................

                                                                                                                                              / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)


1.
2.
3.
4.
5.


XII.
SERWIS GWARANCYJNY:


1. 
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Tak

= 24 miesiące – 0 pkt.,

> 24 miesięcy – wartość największa 5 pkt, inne proporcjonalnie


2. 
Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 24 godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Podać




3. 
Wymiana elementu zestawu na nowy, wolny od wad po 3 naprawie gwarancyjnej.
Tak




4. 
Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta

 ( min 1 przegląd w okresie 12 m-cy)
Tak

podać




XIII
SERWIS POGWARANCYJNY:


1. 
Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego
Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji




2. 
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego
Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji




3. 
Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku
Podać



UWAGA !

· Do wszystkich oferowanych urządzeń należy załączyć materiały producenta typu „Product Data” umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa  zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

· Wszystkie oferowane i opisane powyżej urządzenia i wyposażenie będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w zapytaniu ofertowym bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do wszystkich urządzeń musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

Objaśnienie :

Niniejszy formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a) w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji  „TAK” (a w pozycjach, w których przyznawane są punkty w kolumnie „Punktacja w kryterium parametry techn.-użytkowe” także wartość oferowaną) lub „NIE”,

b)     w kolumnie „Parametry oferowane” z dopiskiem „podać” należy dodatkowo dokonać tychże czynności,  

c)      w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane” będzie to traktowane 

 przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia,

d)     wpisanie do kolumny „Parametry oferowane” posiadanych przez oferowane urządzenie wymienionych tam cech, parametrów

wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w kolumnie „Punktacja w kryterium parametry techniczno-użytkowe” tabeli. Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona będzie do odpowiedniego wzoru.

..................................................................................

                                                                                                                                                / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (3)

III. Warunki gwarancji i serwisu oraz termin realizacji zamówienia

Opis


Termin realizacji zamówienia 

(nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy)


Podać

Okres gwarancji w miesiącach – licząc od daty podpisania protokółu odbioru

(minimalny okres gwarancji 24 miesiące)


Podać

Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy 
(adres i numer telefonu/faksu) 


Podać

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania „na dostawę, montaż i uruchomienie 

     angiografu ” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki 

     bez zastrzeżeń;

2. oferowany przez naszą firmę andiograf jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

3. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę i w terminie podanym w Formularzach Ofertowych;

4. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

5. oferowane urządzenie medyczne jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druk w załączeniu,

2. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane przez niego urządzenie jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

4. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego angiografu do obrotu i stosowania na terytorium 

      Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach 

      medycznych i innymi obowiązującymi przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty),

5. materiały informacyjne producenta typu „Product Data” umożliwiające weryfikację podanych 

parametrów,

6. zaakceptowany „Projekt umowy”,

7. propozycja oferty serwisu pogwarancyjnego (zgodnie z § 8 ust 4 projektu umowy będzie stanowiła Załącznik nr 2 do umowy w sprawie zamówienia publicznego),

8. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

9. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

10. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

12. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy  

· dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,

13. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

14. kserokopia polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność,

15. wykaz wykonanych dostaw angiografu cyfrowego (minimum jedna dostawa),

16. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

17. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

18. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 
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