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Kalisz, dnia 08 kwiecień 2011 roku
                                                                       Wykonawcy biorący udział 
                                                                             w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania    

               badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów 
               krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (sprawa Nr 25/11).
              Zamawiający informuje o zmianie Formularza Ofertowego (4) dotyczącego Parametrów techniczno – eksploatacyjnych, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla analizatorów kaugologicznych - zmieniony formularz w załączeniu do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie dotychczasowy formularz załączony do SIWZ traci ważność. 
           Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym !

Jednocześnie korygujemy omyłkę pisarską, jaka nastąpiła w wyjaśnieniach poprzednich (08.04.2011r) dot. zmiany zapisów części „E” SIWZ. Poniżej podajemy prawidłową treść:
„  1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w 
        Formularzu Ofertowym (Kryterium – Cena brutto). Wartość ta powinna wynikać i zostać 
        przeniesiona do Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość 
        zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.
2. Parametry techniczno–eksploatacyjne - oceniane na podstawie wypełnionego przez Wykonawców Formularza Ofertowego (Kryterium – Parametry techniczno-eksploatacyjne). Niniejsza tabela załączona jest do niniejszych wyjaśnień – dotyczy Zadania nr 2”.
==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
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( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (4)
Analizatory koagulologiczne (I i II) – 2 sztuki (aparat podstawowy i back –up)

Parametry techniczno – eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane
dla analizatora koagulologicznego
	L.p.
	Parametry wymagane do analizatora koagulologicznego,

 których spełnienie jest koniecznie wymagane
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Analizator podstawowy oraz dodatkowy fabrycznie nowy (2009 lub 2010)
	

	2. 
	W pełni zautomatyzowany analizator składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora oraz analizator dodatkowy jako back-up
	

	3. 
	Wydajność aparatu podstawowego:

-240 testów (PT) na godzinę

-180 testów (APTT) na godzinę.
Wydajność aparatu zastępczego min. 100 ozn./h dla PT.
	

	4. 
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną na zasadzie optycznej, chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro” – oba analizatory muszą wykonywać badania wyszczególnione w Formularzu Cenowym Nr 7.
	

	5.
	Analizatory pracujące w systemie otwartym
	

	6. 
	Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie – analizator podstawowy
	

	7. 
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzić kalibrację – analizator podstawowy
	

	8. 
	Automatyczne powtarzanie pomiarów, w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody – analizator podstawowy
	

	9. 
	Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium – analizator podstawowy
	

	10. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek – analizator podstawowy
	

	11. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników – analizator podstawowy
	

	12. 
	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, z uwzględnieniem numerów seryjnych i terminów ważności – analizator podstawowy
	

	13. 
	Praca minimum z 2 seriami odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika – analizator podstawowy
	

	14. 
	Możliwość swobodnego doładowywania:

Odczynników i próbek w trakcie pracy analizatora – analizator podstawowy
	

	15. 
	Możliwość przeprowadzenia priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu – analizator podstawowy
	

	16. 
	Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu – analizator podstawowy
	

	17. 
	Oferent zapewni na własny koszt pełną integrację aparatów z systemem informatycznym INFO-MEDICA firmy ASECO.
	


CIĄG DALSZY FORMULARZA NA NASTĘPNEJ STRONIE
Objaśnienie :

W kolumnie 3 należy zaznaczyć „+” – jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi. W przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę będzie to traktowane przez Zamawiającego jako nie posiadanie przez oferowaną aparaturę określonych wymagań.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                     

Kryterium Parametry techniczno – eksploatacyjne:
	L.p.
	Parametry techniczno - eksploatacyjne analizatora koagulologicznego
	Parametry oceniane

	1.
	2.
	3.

	1.
	Odczynnik do D-dimerów w postaci płynnej
	TAK 5 pkt – NIE 0 pkt

	2.
	Trwałość odczynników do PT, PTT, Fibrynogenu oraz D-dimerów w analizatorze podstawowym min. 5 dni
	TAK 5 pkt – NIE 0 pkt

	3.
	Przebijak korków zamkniętego pobrania
	TAK 5 pkt – NIE 0 pkt

	4.
	Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych na pokład odczynników
	TAK 5 pkt – NIE 0 pkt

	
	Łączna ilość punktów

	*


*Wartość ta  będzie podstawiano do wzoru służącego do oceny kryterium Parametry techniczno – eksploatacyjne

Objaśnienie:

Wpisanie do kolumny Parametry oceniane „TAK”  oznacza, że oferowane analizatory  posiadają wymienione tam cechy, parametry co wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów. Zsumowania punktów dokonuje Wykonawca.
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