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Kalisz, dnia 06 grudnia 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elementów zużywalnych w zabiegach operacji zaćmy wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje, że zmienia się termin otwarcia i złożenia ofert w powyższym postępowaniu na:

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. (poz. 2b) Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy głowicy 28-32 kHz?

Odpowiedź: NIE.

2. (pkt. 2d) Czy Zamawiający dopuści regulację wartości podciśnienia 0-600 mmHg?

Odpowiedź: TAK.

3. (pkt. 2g) Czy Zamawiający dopuści trzy zestawy parametrów dla trybu fako?

Odpowiedź: NIE.

4. (pkt. 2h) Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem obniżania temperatury w komorze przedniej podczas pracy głowicy, przy ustawionej pulsacyjnej pracy głowicy, cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji z funkcją elektronicznej regulacji pracy głowicy w następujących zakresach: - ultradźwięki 0,15 ms do 1800 ms, - czas chłodzenia: przerwa: 2,5 ms do 24,75 ms?

Odpowiedź: TAK.

5. (pkt. 2k) Czy Zamawiający dopuści aparat bez modelowania pulsów w pierwszej milisekundzie jego trwania? Oferowany aparat umożliwia aktywne chłodzenie pola operacyjnego przy wykorzystaniu płynu irygacyjnego. Do oferowanego aparatu można zamówić sztywniejszy rękaw irygacyjny, który dodatkowo zabezpiecza rogówkę przed kontaktem z igłą.

Odpowiedź: NIE.

6. (pkt. 2l) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający systemu zmniejszającego podciśnienie w drenach, do zadanej wartości po rozpoznaniu okluzji i upływie zadanego czasu?

Odpowiedź: NIE.

7. (pkt. 3a) Czy Zamawiający dopuści witrektom elektryczny wielokrotnego użytku z ostrzem gilotynowym, z zakresem pracy 0-1200 cięć/min.?

Odpowiedź: TAK.

8. (pkt. 4c) Czy Zamawiający dopuści diatermię bez możliwości BURST? Oferowany aparat umożliwia dodatkowo (tj. do trybu Panel oraz Liniowa) tryb pracy diatermii umożliwiający wykonanie kapsuloreksji, oraz zabiegów przeciw jaskrowych (końcówki do zabiegów przeciwjaskrowych stanowią wyposażenie opcjonalne).

Odpowiedź: TAK.
Z poważaniem:
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