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Kalisz, dnia 16 maja 2011 roku
Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 1 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego: filtr zewnątrzoponowy o wytrzymałości na ciśnienie do 8 barów, możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 16 i 18G przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK.
dotyczy zadania nr 1 poz. 2 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego filtr zewnątrzoponowy o wytrzymałości na ciśnienie do 8 barów przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK.
dotyczy zadania nr 1 poz. 12 

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły z prowadnicą przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

dotyczy zadania nr 3 poz. 1 – 3 

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera z cewnikiem o dł. 15cm zamiast 16cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK, przy czym Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 1 – 3 również cewników o dł. 20 cm.

dotyczy zadania nr 3 poz. 4 – 5 

5. Czy Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania nr 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.
dotyczy zadania nr 3 poz. 6 

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera z cewnikiem o dł. 15cm zamiast 12cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.
dotyczy zadania nr 3 poz. 8 

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera z cewnikiem o dł. 10 lub 15cm zamiast 13cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.
dotyczy zadania nr 3 poz. 9 

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera z cewnikiem 18 lub 20Ga przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy zadania nr 4 poz. 1 

9. Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 40g przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
dotyczy zadania nr 4 poz. 3 

10. Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,9% oraz objętości oddechowej 50-250 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy zadania nr 7 poz. 1 

11. Prosimy o wyjaśnienie czy maska krtaniowa ma posiadać pompowany mankiet?

Odpowiedź: TAK.
dotyczy zadania nr 7 poz. 3 

12. Prosimy o wyjaśnienie czy zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego ma umożliwiać również pomiar godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: TAK.
13. dotyczy zadania nr 7 poz. 5 

14. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i w formularzu cenowym Zamawiającemu chodziło o rurkę tracheotomijną z mankietem w rozmiarach 3,0 – 7,0. Istnieje rozbieżność pomiędzy formularzem cenowym a opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rurki tracheotomijnej z mankietem w rozmiarach 3,0 – 7,0
dotyczy zadania nr 7 poz. 4 – 5  

15. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania nr 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.
dotyczy zadania nr 8 poz. 2 

16. Czy Zamawiający dopuści system z cewnikiem z otworem centralnym i 1 bocznym, w rozmiarach 5 – 10 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.
dotyczy zadania nr 9 poz. 2 , 10
17. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania nr 9?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.
dotyczy zadania nr 12 poz. 2 

18. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelki bez zastawki przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: NIE.
dotyczy zadania nr 12 poz. 4 

19. Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach?
· Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą 

· Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką 

· Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm 

· Rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu 

· Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O 

· Kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów 

· Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem 

· Łącznik LUER-LOCK z osłonką?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy zadania nr 12 poz. 7 

20. Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach?

· worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.

· Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.) 

· Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;

· Zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań. 

· trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)

· trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)

· Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku?

Odpowiedź: NIE.

Z poważaniem:

===================================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000






